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Determinados plaguicidas son usados como insecticidas en la
producción de vegetales y como parasiticidas en la
producción animal. En Mendoza se destaca el
organofosforado clorpirifos como el más usado en forma
dual en la producción frutihorticola y de carne bovina.
Desarrollar el método para la detección de clorpirifos en
muestras biológicas mediante Cromatografía Líquida de
Alta Precisión (HPLC) con detector ultravioleta (UV).
Se logró detectar el analito en estudio en las condiciones
detalladas, y con la siguiente fase móvil: 70% ACN- 30% PO4H3
0,04M: trietanolamina (80:20), en un tiempo de retención
entre los 4,80 y 5,60 minutos.
En los sueros adicionados con el organofosforado y filtrado
con membranas de politetrafluoretileno (PTFE) de 0,20µm no
se observaron interferencias de las proteínas séricas en el
tiempo de retención.
MATERIALES Y METODO
Se utilizó clorpirifos en dos presentaciones:
• Estándar certificado PESTANAL® (Sigma-Aldrich) que provee los isómeros de
clorpirifos A y clorpirifos B.
• Formulación comercial Tipertox® “pour on” (concentración 15g/100ml) de uso
veterinario como mosquicida y piojicida.
El instrumental analítico empleado fue un HPLC-UV Thermal scientific Spectro system




• Volumen de inyección 20µl.
• Detección a 235nm.
• Fase Movil: diferentes mezclas de solventes en proporciones variables; 85% metanol-
15% H2O; 70% acetonitrilo (ACN)- 30% PO4H 0,04M; 100% metanol; y 70% ACN- 30%
PO4H3:trietanolamina (80:20).
RESULTADOS                                                                             DISCUSIÓN
Si bien la técnica de elección para el análisis de clorpirifos
es la Cromatografía Gaseosa (CG); con las condiciones
detalladas y el uso de HPLC fue posible determinarlo.
Resta efectuar los ensayos de linealidad, la obtención de
los límites de detección y cuantificación, repetibilidad y
porcentaje de recuperación para la validación analítica del
método.
La detección de clorpirifos en muestras biológicas podría
realizarse mediante HPLC.
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